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LABORATORIER A/S

Bremdal Vandveerk @ Provested: 671-V-02-0011-00
Eigil Hagh
Fasanvej 16 Bremdal Vandveerk
Fjordvejen 28b
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ANALYSERAPPORT UNDERS@GELSE AF DRIKKEVAND / RAVAND
Kopi til:
Struer Kommune/Tekn. forv.@ ; Embedslageinstitutionen/Midt@
OPLYSNINGER OM PR@VEN Pravenr.: K217-03785-2
Tidspunkt for prgvetagning: 04-09-17 KIl. 10:45 Priager: Hgjvang Lab (DPE)
Analysering pabegyndt: 04-09-17 Udtaget fra: Boring
Prgvens art: Boringskontrol/Pesticider Arsag: Egertiad
Lokalitet nr.: 671-V-02-001100 Anlaeg nr.: 054.0324.0
Prgvetagningsmetode: ISO 5667-11
UNDERS@GELSER AF PRZVEN  Resultat Enhed Maks.# Detekt.  §Afv. Metode
# Pesticider :
Didealkyl-hydroxy-atrazin <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
ETU <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
Desisopropyl-hydroxy-atrazin <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
Desethyl-desisopropyl-atrazin <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
Desethyl-hydroxy-atrazin <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
BAM <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
Desisopropyl-atrazin <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
Hydroxy-simazin <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
Desethyl-atrazin <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
Hydroxy-atrazin <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
Simazin <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
Hexazinon <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
Metribuzin <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
Desamino-metribuzin <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
Desethyl-terbutylazin <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
Atrazin <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
Diuron <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
2,6-dichlorbenzosyre <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
Diketo-metribuzin <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
Desamino-diketo-metribuzin <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
4-nitrophenol <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
Bentazon <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
4-CPP <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
2,4-D <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
2,6-DCPP <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS

#: Hgjest tilladelige veerdi ifg. Miljgministeriekekendtgarelse nr. 802 af 1. juni 2016.

Mikrobiologisk analyse udfgrt inden for 24 timer

Resultater maerket med * er ikke akkrediterede grmanesultater. Afv : Rel. standardafv.

a: mindre afvigelse fra den angivne metode. i.rikke malelig. < = mindre end. > = stgrre end. pmgikrogram.

§: Ekspanderet usikkerhed, deekningsfaktor 2

TS = tarstof. SS = suspenderet stof. VV = vadvaedt.= under detektionsgraensen,

Rapportens omfang

Side 1 af 2
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Prgvenr. K217-03785-2 fortsat

UNDERS@GELSER AF PRZVEN  Resultat Enhed Maks.# Detekt.  §Afv. Metode

MCPA <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS

Dichlorprop <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS

Mechlorprop <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS

Glyphosat <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS, M059

AMPA <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS, M059

2,4-dichlorphenol <0,01 pall 0,1 0,01 30 % LC-MS

2,6-dichlorphenol <0,01 pall 0,1 0,01 30 % LC-MS

Dichlobenil <0,01 pall 0,1 0,01 20 % GC-MS

Metalaxyl/Metalaxyl-M <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS

CGA62826 <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS

CGA108906 <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
* Chloridazon <0,01 ugll 0,01 LC-MS-MS
* Chloridazon-desphenyl <0,01 pall 0,01 LC-MS-MS
* Chloridazon-methyl-desphenyl <0,01 pall 0,01 LC-MS-MS

#: Hgjest tilladelige veerdi ifg. Miljgministeriekeekendtgarelse nr. 802 af 1. juni 2016.

Mikrobiologisk analyse udfgrt inden for 24 timer

Resultater maerket med * er ikke akkrediterede grmanesultater. Afv : Rel. standardafv.

a: mindre afvigelse fra den angivne metode. i.rikke malelig. < = mindre end. > = stgrre end. pmgikrogram.

§: Ekspanderet usikkerhed, deekningsfaktor 2

TS = tarstof. SS = suspenderet stof. VV = vadvaedt.= under detektionsgraensen,

Prgvningsresultaterne geelder udelukkende for despgesemner.
Prgvningsrapporten ma kun gengives i uddrag mesdngjLaboratoriers skriftlige tilladelse.

Ansvarlig for undersggelsens udfarelse Dato 22-09-17 Rapportens omfang
Side 2 af 2
Kirsten Skov Christensen, Laborant CERTO014/JN1/20131211
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